
Information destinée aux établissements de santé, pharmacies d'usage intérieur

À la demande de l'ANSM, la société Livanova a diffusé un courrier afin d’informer les utilisateurs d’une mise à jour de la
notice d’utilisation des valves anti-retour « Vaccum Relief Check Valve » contenues dans des circuits personnalisés de
circulation extracorporelle.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette information est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2503730. 
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur du courrier.

CEC/ECMO – Consommable/circuit/set – Vacuum Relief
Check Valve – Livanova

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/03/2025

Consultez le courrier de la société Livanova
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https://ansm.sante.fr/uploads/2025/03/10/20250310-mes-vacuumreliefcheckvalve-livanova.pdf
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