
Rappel de produit n° R2502751 destiné aux pharmacies d'usage intérieur

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2502751. Pour toute question, merci de vous adresser
directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société Stryker Instruments.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette communication est une mise à jour de celle diffusée en mars 2025 :

Matériel ancillaire (rachis) – Ivas Elite Kit/ Biped Kit/ Multi
kit – Stryker Instruments

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/03/2025 - MIS À JOUR LE 16/05/2025

Téléchargez le courrier de la société Stryker Instruments

Téléchargez le courrier de la société Stryker Instruments de mars 2025
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https://ansm.sante.fr/uploads/2025/05/16/20250516-rlp-ivas-elite-kit-stryker.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2025/03/24/20250324-rlp-ivas-kit-stryker.pdf
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