
Information de sécurité n° R2512981/R2517230 destinée aux pharmacies d'usage intérieur, établissements de
santé

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de lot effectué par la société Cook Incorporated.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2512981/R2517230. 
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Cathéter d'angiographie à extrémité Beacon 5,0 Fr – Cook
Medical
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Consultez le courrier de la société Cook Incorporated
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https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/01/20250701-rlp-catheter-beacon-cook-medical-r2512981-2025fa0003-fsn-cook.pdf
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