
Information n° R2519189 destinée aux établissements de santé, centres d’imagerie médicale

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une action de sécurité effectuée par la société GE Medical Systems LLC.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2519189. 
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

IRM – SIgna Artist, Discovery MR450 1.5T, Optima
MR450w 1.5T, Signa Architect, Signa Premier, Discovery
MR750 3.0T, Discovery MR750w 3.0T, Signa Hero, Signa
PET/MR – GE Healthcare

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/07/2025

Consultez le courrier de la société GE Medical Systems LLC
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https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/22/20250722-mes-irm-sigma-ge-healthcare-fmi-63003-fsn-french-fr.pdf
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