
Information n° R2528644 destinée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et
distributeurs

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une information de sécurité par la société Olympus.

Les utilisateurs concernés ont reçu une première information de sécurité, référencée par ce fabricant sous le n° QIL FY26-
EMEA-09-FY26-010, diffusée sur le site Internet de l’ANSM le 28/10/2025 et enregistrée à l’ANSM sous le n° R2528644.

La société Olympus déclare une mise à jour de cette information de sécurité. Les utilisateurs concernés ont
donc reçu cette mise à jour, référencée par ce fabricant sous le n° QIL FY26-EMEA-16-FY26-010-F-1.

Cette action de sécurité reste enregistrée à l’ANSM sous le n° R2528644.

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité.

Information du 28/10/2025
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’une information de sécurité par la société Olympus.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R2528644.
Pour toute question, merci de vous adresser directement à l’émetteur de l’action de sécurité

Transducteur de lithotritie ShockPulse – Gyrus Olympus
INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/10/2025 - MIS À JOUR LE 14/01/2026

Consultez le courrier de la société Olympus de janvier 2026

Consultez le courrier de la société Olympus d'octobre 2025

ANSM - Page 1 sur 1 - 31.03.2026 23:35

https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/14/20260114-mes-shockpulse-olympus.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2025/10/28/20251028-mes-transducteur-lithotritie-shock-pulse-gyrus-olympus.pdf
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