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Sondes de défibrillation Riata et Riata ST silicone - St Jude
medical - Information de sécurité

Dans le cadre du suivi des sondes de défibrillation RIATA et RIATA ST avec isolant en silicone, 'ANSM a été
informée par le fabricant St Jude Medical de la diffusion d'un bilan actualisé reprenant les principales données
disponibles sur ces sondes. Les utilisateurs concernés ont recu le courrier ci-joint.

Télécharger le courrier de mise a jour des informations concernant les sondes de défibrillation Riata & Riata ST
silicone (16/07/2013)
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https://ansm.sante.fr/uploads/2020/12/28/mes-130716-sonderiata-stjudemedical.pdf
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