
L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d’un retrait de produit Essure effectué par la société Bayer
Healthcare.

Implant pour stérilisation tubaire - Essure - Bayer
Healthcare
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Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (10/08/2017) 

Surveillance de l’implant de
stérilisation définitive Essure
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https://ansm.sante.fr/uploads/2021/02/19/rlp-170810-courrier-rappel-produit-essure-aout-2017.pdf
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/surveillance-de-limplant-de-sterilisation-definitive-essure
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