
Information actualisée le 06/12/2019

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier joint.

Information actualisée  le 27/11/2019

En lien avec le dossier Anios (rappels Surfa’safe premium et ses déclinaisons ainsi qu’Opaster Anios, communiqué et MARS
du 7 et 8/11/2019)

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint 

Cette action de sécurité est enregistrée à l’ANSM sous le n° R1919834.

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD -
Rappel
Désinfectant pour STE/Endoscopie - Surfa'Safe Premium and other trade names - DMD - Rappel

Désinfectant pour STE/Endoscopie - Aniosyme DD1 -
Laboratoires Anios

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 15/11/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Télécharger le courrier

Télécharger le courrier

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 08/11/2019

PUBLIÉ LE 07/11/2019 - MIS À JOUR LE 15/01/2021

Les désinfectants Surfa’safe premium et Opaster Anios des Laboratoires
Anios ne doivent plus être utilisés - Communiqué

-
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https://ansm.sante.fr/uploads/2019/11/15/d747aa22c400d294b6b5cd0378308ad3.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/16/rlp-191206-aniosymedd1-anios.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/04/16/rlp-191115-aniosymedd1-anios.pdf
https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/desinfectant-pour-ste-endoscopie-surfasafe-premium-and-other-trade-names-dmd-rappel
https://ansm.sante.fr/actualites/les-desinfectants-surfasafe-premium-et-opaster-anios-des-laboratoires-anios-ne-doivent-plus-etre-utilises-communique
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