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Formulaire de retour électronique de correction des 
champs 
 

Avis urgent relatif à la sécurité     
 
Code produit et description : LK043.L.OPT (.A) - Coffret Bêta-2 microglobuline urinaire 

Optilite 

Réference : GLB117219 

Action : Confirmation de la protection contre les excès d’antigène pour les coffrets 

LK043.L.OPT, lot 407459 et LK043.L.OPT.A, lot 407460 

Date : 15 mars 2018 

Concerne : Protection contre les excès d’antigène pour les coffrets LK043.L.OPT, lot 407459 

et LK043.L.OPT.A, lot 407460 

Un Avis urgent relatif à la sécurité a été émis sous la référence GLB117219. Cet avis détaille les actions 
devant être réalisées concernant les produits LK043.L.OPT, lot 407459/LK043.L.OPT.A, lot 407460. 
 
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de coffrets figurant actuellement dans votre 
inventaire.  
 

Nombre de coffrets 
figurant actuellement 
dans l'inventaire (à la date 
de réception de l'avis) 

 

Date de contrôle de 
l'inventaire (JJ/MM/AA) 

 

 
Veuillez signer ci-dessous pour confirmer que vous avez reçu et suivi les conseils formulés dans l'Avis. 
 

Nom (en 
majuscules) :  

 

 
Signature :   

 
Fonction :   

 
Organisation :   

 
Date :   

Veuillez renvoyer le formulaire de retour électronique par courriel à l'adresse 

technical.support@bindingsite.co.uk  ou le renvoyer directement à votre représentant The Binding Site local. 
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