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Septembre 2020 
 
Consigne importante de sécurité !  
Absence éventuelle de l’affichage de la concentration de gaz anesthésique et d’O2 
Appareils concernés : Perseus A500 avec version logicielle 2.03 et numéro de série 

inclus dans la liste jointe 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de ses activités mondiales de surveillance de ses produits, Dräger a eu connaissance 
d’un cas, pour lequel l’installation du logiciel 2.03 sur les appareils Perseus A500 avec le module 
de mesure de gaz PGM a entraîné l’absence d’affichage de la concentration en gaz anesthésique 
inspiratoire et expiratoire pendant plusieurs minutes en début d’intervention. 
 
Des investigations complémentaires ont montré que le logiciel 2.03 de l’appareil supprimait 
l’étalonnage des capteurs de gaz dans certaines situations (p. ex. en cas d’apnée de CO2). 
 
Si l’étalonnage est supprimé, cela peut entraîner l’absence d’affichage de la concentration 
en gaz anesthésique inspiratoire et expiratoire voire également de la concentration en O2 
inspiratoire et expiratoire pendant une durée pouvant aller jusqu’à 20 minutes.  
Si c’est le cas, Perseus A500 affiche le message suivant : « Mesure d’O2 indisponible » et/ou 
« Mesure de l’agent indisponible ». En cas d’APNÉE DE CO2, l’alarme « Apnée (absence de 
CO2) » est émise. En aucun cas, l’appareil n’affiche des valeurs mesurées erronées ou 
équivoques. 
 
En outre, les investigations ont révélé que seuls les appareils dotés du module de mesure de gaz 
PGM fabriqué jusqu’en mai 2016 sont concernés (voir la liste des numéros de série en annexe). 
Les appareils qui ont été produits à partir du mois de mai 2016 et ultérieurement ne sont pas 
concernés par cette limitation, ces appareils disposant déjà du module de mesure du gaz mPGM 
qui n’est pas concerné.   
 
C’est pourquoi, nous allons remplacer sur vos appareils concernés le module de mesure du gaz 
PGM par un module mPGM. En raison de la disponibilité limitée des modules mPGM, il pourra 
s’avérer nécessaire que nous réinstallions le logiciel précédent sur les appareils concernés pour 
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une période transitoire, avant de procéder à l’installation du module mPGM et à la réinstallation du 
logiciel 2.03. 
 
Jusqu’à l’installation du logiciel précédent ou l’installation du mPGM, merci de respecter les 
points suivants : 
 
Réglez les heures de service du bloc opératoire sur « 00:00 – 23:50 », et ce 
indépendamment des heures réelles de fonctionnement du bloc opératoire. Pour ajuster 
ces préréglages, sélectionnez Paramétrage système -> Système -> Général -> Heures de 
service du bloc opératoire 
 

 
 

 
Pendant la période transitoire, durant laquelle l’appareil peut être équipé du logiciel précédent 2.02, 
notre consigne de sécurité du mois de juin 2020 concernant le problème de l’interface Medibus 
s’applique et ce, jusqu’à l’installation du mPGM et du logiciel 2.03. Nous vous l’avons joint une 
nouvelle fois par précaution. 
 
D’après nos informations, votre établissement dispose d’appareils Perseus A500 dotés d’un PGM, 
sur lesquels nous avons récemment installé le logiciel 2.03. Veuillez transmettre l’information à tous 
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les utilisateurs concernés dans votre établissement. Les autorités compétentes sont également 
informées de ces mesures. 
 
 
 
Votre technicien Service Dräger local prendra contact avec vous afin de convenir de la réalisation 
des mesures décrites précédemment. 
 
Nous regrettons les désagréments occasionnés par cette note d’information, mais nous 
considérons qu’il s’agit d’une mesure préventive indispensable à la sécurité des patients et des 
utilisateurs. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
Salutations distinguées 
 
 
Hans Ulrich Schüler 

Product Management  

Business Area Anesthesiology 
Drägerwerk AG & Co KGaA 

 
 
 
 
Annexe :  

• Liste des numéros de série des appareils Perseus A500 potentiellement concernés 
(1 page) 

• Consigne de sécurité du mois de juin 2020 (2 pages) 
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Liste des numéros de série des appareils Perseus A500 potentiellement concernés (ces appareils 
ne sont concernés que si la version logicielle 2.03 a été installée) : 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Janvier ASCA-xxxx ASDA-xxxx ASEA-xxxx ASFA-xxxx ASHA-xxxx ASJA-xxxx 
Février ASCB-xxxx ASDB-xxxx ASEB-xxxx ASFB-xxxx ASHB-xxxx ASJB-xxxx 
Mars ASCC-xxxx ASDC-xxxx ASEC-xxxx ASFC-xxxx ASHC-xxxx ASJC-xxxx 
Avril ASCD-xxxx ASDD-xxxx ASED-xxxx ASFD-xxxx ASHD-xxxx ASJD-xxxx 
Mai ASCE-xxxx ASDE-xxxx ASEE-xxxx ASFE-xxxx ASHE-xxxx Jusqu’à l’ASJE-

0026 
Juin ASCF-xxxx ASDF-xxxx ASEF-xxxx ASFF-xxxx ASHF-xxxx  
Juillet ASCH-xxxx ASDH-xxxx ASEH-xxxx ASFH-xxxx ASHH-xxxx 
Août ASCJ-xxxx ASDJ-xxxx ASEJ-xxxx ASFJ-xxxx ASHJ-xxxx 
Septembre ASCK-xxxx ASDK-xxxx ASEK-xxxx ASFK-xxxx ASHK-xxxx 
Octobre ASCL-xxxx ASDL-xxxx ASEL-xxxx ASFL-xxxx ASHL-xxxx 
Novembre ASCM-xxxx ASDM-xxxx ASEM-xxxx ASFM-xxxx ASHM-xxxx 
Décembre ASCN-xxxx ASDN-xxxx ASEN-xxxx ASFN-xxxx ASHN-xxxx 

 
« xxxx » : 4 chiffres 
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Consigne de sécurité du mois de juin 2020 (page 1 sur 2) 
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Consigne de sécurité du mois de juin 2020 (page 2 sur 2) : 

 
 



 

  
Dräger France SAS  Société par Actions Simplifiée Coordonnées bancaires  
Siège social Etablissement  Capital de 8 000 000 Euro BNP PARIBAS  
Parc de Haute Technologie 3c route de la Fédération RCS Nanterre 323 961 680 FR76 3000 4001 8300 0265 2854 868 
25 rue Georges Besse 67025 Strasbourg Cedex 1  SIRET Antony 323 961 680 00044 BNPAFRPPXXX 
92182 Antony Cedex  SIRET Strasbourg 323 961 680 00051  
Tél : + 33 (0)1 46 11 56 00   TVA intracom. FR51323961680 COMMERZANK 
Fax : + 33 (0)1 40 96 97 20   FR76 1762 9000 0100 1136 6050 057 
www.draeger.com   COBAFRPX Simplifiée 323 961 680  30000 4001 
 

 
 
 
 
Liste des établissements de santé en France concernés par la consigne de sécurité 
des Perseus A500 ayant un module de mesure de gaz PGM et la version logicielle 2.03 
 
Septembre 2020 
 
 
 

Etablissement 
Code 
postal Ville 

CLINIQUE CONVERT 01004 BOURG EN BRESSE CEDEX 
HOPITAL PRIVE D'AMBERIEU 01506 AMBERIEU EN BUGEY 
CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 06045 NICE CEDEX 01 
HOPITAL NORD 13015 MARSEILLE 15 
HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE 21000 DIJON 
CAPIO CLINIQUE DES CEDRES 31705 BLAGNAC 
POLYCLINIQUE ST ROCH 34075 MONTPELLIER CEDEX 3 
CH DE VALENCIENNES 59322 VALENCIENNES CEDEX 
CLINIQUE SAINT AME 59552 LAMBRES LEZ DOUAI 
HOPITAL PRIVE ARRAS LES BONNETTES 62012 ARRAS CEDEX 
CH RANG DU FLIERS 62180 RANG DU FLIERS 
HOP PRIVE DE BOIS BERNARD 62320 ROUVROY 
UNITE CHIRURGIE CARDIAQUE D'ARTOIS 62320 ROUVROY 
CH DE CHALON-SUR-SAONE 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX 
CHI DE POISSY ST GERMAIN 78303 POISSY 
CHP DE L'EUROPE 78560 LE PORT MARLY 
CH DE ST DIE 88187 ST DIE DES VOSGES CEDEX 
HOPITAL ANTOINE BECLERE 92141 CLAMART 
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